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Hochtrequenzströme sind elektrische Wechselströme 
schr hoher Polwechselzahl (ca. ein his zu onen 
in der Sekunde), welche durch das Fehlen jeder Nerven- 
ung den heilenden Einfluß der Elektrizität zur 
höchsten Entfaltung bringen und eine cheaso wertsolle 













ge, dabei völlig gefahrlose Behandlung des 
h der Haut, mit Hochfre 
nzxirömen (sogenannte D’Arsonvalisations-Hochfre- 
therapie) gestatten. Mit Hilfe besonderer. den 
iedenen Verwendungszyerken entsprechenden 
Glaselektroden werden elekirische Funken- und Glimm- 
liehteniladungen erzeugt, die bei ihrer Ei 
in der Haut und im Gewebe eine schmer 
‚juckreizlindernde und zugleich anregendeWirkung 
inne einer besseren Durchblutung und lir- 
nährung, einer Vers '& den Sauerstofligchalte: 
und einer Beschleunigung des Stoffwechsels ent- 





Körpers, in Sonderheit au 























falten. Endlich spielt die hei der Anwendung der 
Hochfroquenzströme auftretende Wärmewirkung Dia- 
thermie) sowie die Ozonbildung eine wichtige Rolle 






Die zur bequemen Anwendungder Hochtres 
erforderlichen handlichen Apparate stellen wir 
mein bewährten Konstruktionen und den verschi 
Zwecken und Anschlußmöglichkeiten entspre 
‚den nachstehend beschriebenen Ausführui 
die ohne Ausnahme so konstruiert sind, 

daß sie eine erhöhte Si heit 








naströine 
allıge- 








Ienen 




















Alle unsere Konstruktionen sind erdschlußfrei D. R. P. und daher gefahrlos. Ale unsere. Konstruktionen sind erdechlukfrei D. TR. P. und daher gefahrlos 


DER „RADIOL UX* Hendgir rar Eee Hcbgermung, weduic Ahr Ecke 


















Ener 
VE ee ee re DER„RADIOSTAT“ 


den Gehäuse (Harigummikörper) alle Teile enchült, die sich auch in 





OO 








großen Diathermic- und Hochfrequenzepparaten befinden. Die den 
ferschiedenen Zwerken. dienenden Giseletioden zur Krztugung der 
Glirmlicht- und Funkrmentladungen werden di 

in Verbindung gelracht und sind durch einen einfachen Handerifl 
aurwechselber. Die Sirke der Emiladungen ist durch eine Stell porekasten des Apparate. Dis Kabel zum Handgrifi führt 
schruhe in weiten Grenzen regulierhar. Da der Anschluk an. jede Hochspannung, woureh die lädige Strahlung vermieden wird. 


Liebeleitung (Gleich sler Wechselstrom) mitte Annchluikahel und le | Der Radiostar kann auch auf Wunsch mit Ur 
ne ya u na 1 schaltung für 110 und 220 Volt geliefert werden H 
—— mit der Bezeichnung Radiostat Universal, — 


Be Fer 


ist ein Hochfroeuens-Apparst, der vich ven dem „Reichs“ dadurd 

ntercheidet, daß Sırahlspule, Primärspule und Kondensator geirennt 
Inänder untergebracht sind, und wwar befindet sich die Stall 

in den aehr leichten Hanlerif, Kondensator und Primkeepule im Te 








Verfigung stehenden Spannung. Der Apparat wird in elegantem 





Alle una 





Konstruktionen sin erinchluhfrei DR. P, won) daher gefahrlos, 


Alle unsere Konstruktionen sin] erlschluhfrei_ DR. P. und daher welahrls 





Sowohl Strom 





© ale auch Unterbrchamgerahl sind für sich 
Tegulierhar; beide Stellschranhen hieran «in hrupiem zu bedienen und 


eh 





nt umgebracht, wo sich auch die Teint Iserliche Ge 
brsuchsanweisung lefindet. Der „Kauliostul‘ ist erdschlutfse, kann 
au jede Lichuleitung angeschlossen werden und ist für Cleich- ul 
Wecwektrom zu benutzen. Dar Bestelhing is mr die He der 
Norspannung (Val) any 

Kasten mit 3 der zebränchli 











Der Apparae wird n 
en Klekirude 








et, 





„RADIOFOR I* 


zum Anschluß an Gleichstrom 


DER „RADIOFOR* 


NENNEN 














vide sich som „Radiolax“ und, Rad 


einem 





urch seine krkfigere 


ven Gchrauche Rechnu de Konstruktion, durch seine 


















ünßere Ausführung und höhere Leistung 
Gebraueh in der ärzlichen und sahnärztlichen Praxis geeignet 
Da die yedringte Anordnung der im „Kadiolın" untergehrachten Teile 
ee Er CAxauc va Fnterimschteng, ie 
über etwa eine halbe Stunde anzudehnen cm wicht Gefahr mu 
gehen, daß sich der Apparat eventl, encärmen und dadhnch geschädigt 
werden könnte su sind kein „Radiofur” die we 
teile in einen besonders, mr Hau bieten, 


Holzlası 























ichsten Ayparat 
al ep 





eingehaut, zit dem der nur noch der Auanlımr der Tach 





‚RADIOFOR II“ 


zum Anschluß un Wechschtrom 


dieuende Flektrudenhendgriff mintels eines heguuien Kabels in 
gebracht wird, Wir letere den elentalls hanilichen aml 









echt mitzmfähremden Apparat, der wittet Stodkkontahter an jede 





Hichtleitung angeschlossen werden kan, in den rei hier 
schriebenen Auslührungen 

Die Austührung des „Hudiofor "1 nur für Gleicheiromanschlul 
einer bestimmten, bei HosellumFunnupshenden Span 











Alle unsere Konstuktionen rind erbehlußfrei I. TR_P. und daher gelshris, 


Ale unsere Komstraktionen sind erdschlußfrei DR P. und daher gefahren, 








Hervorzuheben jet bei diesem Typ besonders die getrennt durchfähr 
Bare, üukere feine Reguherfihigkeit der Applikatiuasttirke und der 
Unerbrechungesahl. Der Apparat wird, wenn nichts andere vorge 
„ul, mit 6 darspehärigen, in der Arlichen Pranie um häufigsten 
verwendeten Elektroden geliefert, die bei Nichtgehranch geschütst im 
Deckel unteraubringen sind. Das Kabel zum Hundzriff führt keine 











Apparat wird, wenn nichta anderes vorgesehen. mit 6 in der ürtlichen. 
Fra am Käuigsten verwendeten Elektroden geliefe, die im Deckel 
untergebracht sind. Der Apparat ermöglicht eine besonders feine 
Hegultonung Wei Bestellung ist die zur Verfügung ni 


auzugeben. Das Kuhel zım Handyeil fihr keine Hochepunnunz, 
yodurch die Hsrige Straldung vermieden wird, 











en 











Hochspannung, wodureh die Hstige Dirahlung vermieden. wird 
Die mar für Warhslstrons Anschlu Bere Hin 
it der bewährten, hier nur kleiner dimensinnierten Tüschfunkenstrecke 








Tbpeon 





„RADIOFOR III UNIVERSAL- 
Be m 





nuegerintet, die auch in unseren Dinthermic-Appuinten zur Anwendung 
= des 
Wedhsebtromtrnsformater, der in Verbindung mit der genannten 
Funkenstrecke eins hesendere Gleichwäßigkeit. in seiner Arheit ge 
wäbrleiser. Die Kegulierung der Ayplikatensstärk in den erforder. 
lich _Greonte, fall Amsch. Heimlaung nis! Deskkutelen Dee 





mi. Dee Arpacit enibktt dereaiepeniih ke Adeknre 




















Die Tniromal-Ansführung IN des „Kidiofor“ kann nach Belieben 
an Gleich. oder Wechseltrom und an alle zwischen LIU un 
1350 Volt Hogesden Neimspnmnusgen wungeschlomen werden, »0 dal 
Se sich besenders für die ärzliche Anwendung anı Krunkenlit, für 
dio Mitmahme anf Reisen und fr den Fapert eignet, Der Antırıt 
ist it einem dreiteligen Stecker für die Umschaltung ansgerüatst, der 
: Auich enbprechende Wall der Kontakte, ermöglicht, deu Aurchlaß 
an 110.150. Volt ander aber un 150250. Yolt vorzunchuen. Die 
Rogulierang in den erforderlichen Grenzen. erfolgt durch Betälicung 
eines Drehknoples, Die Lieferung erlogt, wenn nichts anderes vor 
gesehen, mit 6 dasugchärigen, in der Kerlichen Praxie 














rates untergebracht 
sind. Das Kabel zum Nanderif führt keine Hochspunnung, 


versendeten Klrktroden, die im Deckel des An 

















Alle were Konstruktionen sd erlschlafifrei DR. Pd daher geile. 





GEBRAUCHS-ANWEI 


HN 














Alle unsere Komstraktimnns sind erdhlufrei DR, P. und daher yelahrla, 


Nex! 


Neon- Elektrode 


um EN 


Rote Strahlung (Beschreibung 


siehe 
Seite 4) 


ANMERKUNG! 


ler Geung konımın und 








Alte unsere Kon 





onen sind edechlußtes D, R. P- und daher gofahrlan Alle: unsere Konstruktionen sie ereriluhhi DR, Te mm dier ge 





Abbildungen der gebräuchlichen Elektroden. 


Elektroden zum „Radiolux“ m 
„Radiostat“ und „Radiofor“ D.R.P. a = 
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Rophchmersen 5. Newlgie 





HN 
Die vielseitigen Wirkung, 
des„RADIOLUX- 


» Virkungen der !toc 
Vermehite Mucüle 
Blul und. Gewebe, — Beschleunigung de« Safe 
Wirkung: — Schwere u juieieindernde Warkunz Wänchldung un Orsnbutnklun 
b) Anwendungen: 
1. Hauterkrunkungen; Gesicht (unuschlg. THaufucken Hantedten (— 
one Ne aan. lo des Haaren und dee Unerbodens; 
huenbildung wow Haurbolen nd. Kärde 
% Innere Frhrankumgen: Me und. Kehlkopfleilen. By 
Mogen. und Daraoiden, Oct; Rbounaene uud nude 
Neurasiherie, Newlgie. Kopkehmerzen, Miei 
den. ha, Naon, und Augen 





NN 












































I vovin Pravonlhden: 9. Pe (orhengende Behandiuns) den geunden Kärpe 
U ENTE 


8. Tchias — Hesenechuß 














2 sndgäuhtekte HR od iber je 





ANe Sirene Kyenkiultionen der 





ERÜLD: daher pele Alte umere Kı 











Anzug aus der Schrift von Suniätsrat Dr, med. M. Alhıechi 





































































































„Die Rudioluxbehandlung“, 
Übersichtstabelle N Anwendungszweck Elektrode | Beinundkungsdauer 
die Biwetsung dee Hudlciegwehn Appürete 
RADIOLUX, RADIOSTT, RADIOFOR T, I, I. 9 | Koptscumers mer |s dl 
= 2 Migräne wu Mogongenend 
mon | Rück 
Anvendungerweck | Kicktrode | Betanatunzsänue- R 8| 16km a 
RE | SR Min aka. 
1 | Aene (Gesichtspickel) ® 3-10 Min. tgl. ln el a 
2 | Antımmstische Boschw. RE Pas a EL 
Are aa 2 u 23 | Men. u Daran | sich N 4 
lien ir 5 | Mendlezülungen. | he N. 20 
Migencfickionen | cd. R 1 ® | Merine a 
5 | Exam, chronischen RB. 20d, 27 | Naoubeschwarden RE1ldl) 
KEn ers | 8-10 Mineral. 
En ir | Nersoit, atgoneie | mE 2 | 8-10 Min 2a 
@ |berbenten RR» EIER a |mee wer | 55 im. 
%.| Punoket n.2 ar. ralcherden 3 Inden 2 tig 
ee iin [m 520 0 | Neumeie mE | Ban Bu. 
Ben 31 | Neurathraiache mr m 
a a, | nenn Rn 2) Hmm it 
9 | Ginische Bnsteworden | 8.2 2 nenan 
re, ME. 64a) | B-10Min.öfins el 
10 | Tiasramalı RE2 10 a ee 
11 | Habenezündung Rau le m unvente 
Rachementzündung | #. £. 2 1-0, ua: 10 Min. til, 
12 | Hanorsteiten una Min. 2X al a che I. 
13 | Hautkrankheiten (War BE3 5 Min. täol. (siehe 5 ge 
sen. Hülmeragen) Warzen) a 
Homstörungen, nervihe 2 210 | 510 ME 
2 os 36 | Rheumntisch-muskul, 
15 | Hör und Schbeschverden Beschwerden ar 
16 | Haner (ui) 57 | Sıünseitpiloge Rn | som an. 
17 | Hühnersugen im | Sauren nn 
10 | Turkondo taaikzun 3 RE la | 5-8 Mini 
Er en 30 | Scinpentechten ich Ne. 
19 | Icio # | Saieahwendn wur | 50 Man. 
a ee an are 
20 | Katertı Mandeln a f 1 | Warn, Mühmeram | RE3 | 1 Min a 
tz NE 
ME.1O | An. a 

















Alle um 





0 Konstruktionen sind. erdachl 





rei DR. P. amd daher zofnheles 





Ühe 





die therapeutische Verwendung von 
Hochfrequenzströmen. 





ek 1 mm Moda merk in Kon 54 den Shane 166 det Detchen 
Mischen Wochenschau BI Yo Ansınduneiiie 
Hreegeräbekandlunz. die sich su ale dipaien Afıkiinen antrat 
(di Apnentung eine mehr ader menge krftee Hamann ut 
Arplkin von Wärne ante It. Wenn te Wämenskung 
zer Dirndl: unigeskite Belek, WM de de 
bien wide und Usgerame escgendes Aka Mh: ar nu 
ir Die Banpskhicher Wiking der Thal Kucfiuurhehendiing br lad 
ai a bear Hahn 

Dr Wickung ne olhen Haste kann slnscher Dir ie one bi 
uligenic, Dr sen al eis emepend Ange Wand) ins sr vir des 
Anderen Ken, a mit dem (ach Pre der Bali Ya davan Dandpenke 
Ans iCnd de Indkaimen m sel. In wenden Fin kan mar sch ch Dr un 

tiefe sitenden Schweien, etwa bi nmeicher Alm an ck ano 
wer. 2,0, ds Tshkun, ine keige Matching ahmemslend wi, De 
ich Selen der Kizschek in dem al Oak wa pa 

ni ne aan der de pa 































eine 








ebehandung wind a von Bf, 





1) Sie ie anwenden ala berligeniee Mi bei beiiiher Ha 
Jen, Paätheden. begin 


2,48 u nur che Varzenitan 








jr Böchns une gan ahead 





2 Bel nal 





oder Shen Schmerrn, A on er nee Kea 
1: Die so den Aa den Ts cha Augen, Kar ca 
den aurhöricn Hauparer agewende werden. Selen jedech ie den nern 
Sorrn eusrchende hunger sat ze der Nadel  nchwiban Ihrerkche 
ich, wie die 2 be be) rpeniunre ade hi vitchen Sharan cn 

irzend Delandang kalnidet, wel man damit de Ode 

















Hegem wine 

34 Di Behandlung er hr zu empihler, Walk sosmsteichen Nero 
enden kann. Sie kt lic reerend Au die pe Zikalaten un dam 
Au oliv eechernd. Hu Se Migräne wit de Bang in de han 
Ze Ach Aether ie ice aeg Kudnntolänte ns Tunkadbrgune 
Ari 











12) Den nf au ie Zirkcinn I Fahre ach Susnscheihe dab 





Und de Rücken» ur me de Kondeterektnde mi chen Fanknkbenen 
morchedei_ Schwchesilden, errastkenlher und seriige Arı al voll ans 
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Alte unsere Konstruktionen sind erdschlahfri D. RP und hher gefahrlos 


52 Pi Site nd lei ae enden 
EB, IE Ara ebenen Harenie me aha Kur, 
Sana mit dr Kaakuster erde ln, aughend von eier wi. 















Befnung cn met Alec ders kin dt den Ta ea 

ie Er Behandlung de Lhasa wi wog dr Sekulahindefndenden un de 

Hergtuhen Seren ragen Wireumg man derktun cc wis ir Dt 
ch ups er det Ast des Grenchen hhänge 

Sein worden acı wrcheden Senkhautkiinn als Inskater 

ler a dr Far dick Wühung wot de Zühelaien vokl vesandtch, Lind an 
Sadle sense men rm ar sen Firocn aller Fuukenihstng, um 

Ssetacnhe Tauben, Waren uud deplecken zu aoisn. 























Neu! Elektrodenständer! 








Zur besseren Bereiikultune der Elektroden. 
Rh 1m. 








unsere Konstruktionen sind erdschlußfrei D. R. P. und daher gelirl, 





D# HOCHFREQUENZTHERAPIE 
INDERZAHNHEILKUNDE 


DIE INDIKATIONEN 


Arsentung den „Kader, „Rudi und „Kadake" I der Zbnhelkunde 











Vermehrung den Suemlehalee in Mt sd Gewehr 








De Sfolgeiche Anvendsng erieck ch dh zu Arkrankungen ds Man, 





esse N. 1-12, 192. More nd Sa + lochfegursetäme be Dancing 
= Aenlapredber un eundlher Zuranden de Mrs, Dowal Cams 3 
19772 Kaysdet: Hechopnatte dl "ackere Mel. vorm Ahsiliprnäle 
ar. Kamera N 3, lt, = Ale: Die Nengeutscehetnflusung zer Ale 

















EINIGE LITERATUR-AUSZÜG 


'r Nochfeequenzbchandlung in der Zahnheilkunde 








Langer, Zune (,Zhnäraiche Rndecsu, KA, 

Ein she li. ai We 1ledikekwnesehere ke til 
mei dın Zalman wi fan, peigre etrunentn, mache die Wure se 
wie ehe wär Ik ohne Ale md Stan = Tockäägen, von al 
reellen ia, wie so mit lyertnen Jadwaner (120) die 2a 
Ha a user let wenn le — warst der Ha = uk anfgenichen und 
Aörmamı ane und Arad ae kg sn. Laie dach Nase von aner dad 
Abe, Obeuifr umgeht und sy dan mit vendionten Merkschen Behydrr 
Aha vorn‘ ener ze 
ea ss: Died die A dr een Sarg. Da der aweten Sitzung han man 
ir Hekandlung tie ds Anacuc. 

Herb uihe ih won de Cberigung a 8 au dem Ken de Strom © 
Ach eopemt ufiken vll wie a zu veugen m di Lage I Sabitereimdlie 
nik de erichen Katngen. 




















Alte unsere Konstruktionen sind erehlußfrei D. RP. und daher gefahrlos. 





Funieht banreiche in mi einer Ida Su schwächer 
Eile Sa Artur Abe a ie Hatte nürleh 
in di voice hs Mon, Data nbe ich ber Vacnunineikue. 
den grüne dc dk wahr zu Dstahle verng, Die Knadng der Hoch, 
Nas irn Applikation von zichn 5-1 Minen in ie etrhtang best 
I sin dese Siamern wen bu virmalin da Work wid Branıa 
ch ein deshachiichen Phandumschu sen zrha 4 5 Wochen vllkommenes 
Fanz u Zuhtliahundes teen und miche heumden nennen. dad die atante 
Hekknangan der Hacrejssöne Fe dn Brenn vll nthächeh und 
ante. ve Knie nähe Aalen zit din 
Seröner berät zehien ae 
nm näher unurenden, meine 
= ide Mate vnhantone 
era gede über dee branch Alec well Hocfenwanteiet, 
Ayla, Das der Zulmheikunde1„Deusche Zabel Wechenchr“, KVILAR) 
Se wirken mundi osrguenetsöne? « Sewrlen smäct mh 
ara äh kunkeocatalnen (aluntimen) zrehrnd ul dspeiboghche Det, 
eier dc eig duch ein Joe herogenkre Wine sur Aush 
a ee 
ze eliriche Bine; euderkit uch die ulm Sr 
Rein ch Besser zur Wire erlangen win bi de vn mir enasn Aypratr 
Yen a Vacnitiekieden as dem Hr dee 8 
Kerpec wären: on. karıme 
Ba Sen Auen, 
Anni Kalle 
ie Son mama 
cc Netrbhungen ka min in de Kee oe hl det Sn der ne 
Beer de der Se Bid u und nen Zerl car Cine im Geölge bat 
chen Ira Hk der dich pc haha ae 
Henchur sig: dar Kol lc Open ichegkier Untemucnunges m Sanky 
inksiken. Serpieknen, Menhrnkrsker. den Iinbiekpik ec wene Ah dmakchn 
Sstentichen 
der Mac und Shan (lack, Herz. > 
Br een 
108 dem Basen de srindten Gone, 
Ting di Macken wa To (preis) lee sun Amer der Linden On 
12 nd ae Ba on Hanpsmoment be Kr Piwatuneuee 
Ai atneleren Sr Dr elihere ha al = 
Ze RMeeklnrs 8: de Zihwardıa ve dr neikemuldie Blwedling Tone 
a Be Me De Verne ern kberece 
elek, Dre met, dent ya. ins der oparak Ds). 
ie Behamllangumetnde ht eh plerd bewährt sem Mn vn. 
Gngniten, Saas nd Avrelrprehn. ie schmerzhafte Koskncungpen 
Samen mot aulahen ser ah hrtgeeit marn. 
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Alle unsere Konstruktionen sin] pnlschluifsei DR. P. u daher gefahrlee 






Dental-Elektroden zur Zahn- u, Mundbehandlung 








er Umerkkrue Gehen), var weiten 





tntioehhanding Cl) 


Alesnine Zihinbehand 
ee 











Alle unsere Konstruktianse sid erlschluäfrei D.M. P. um daher gefihrlo 





Spezial-Elekiroden 2 
nach Dr. Neumann 


RADIOLUX-DENTAL-TYP 

















Alle unsere Konstruktionen sid enlachlnäfrei D. I. P. und uber gefahr. 
















Spezial 
Handgriff 











N Spezial- 
N Aufhänge-Vorrichtung 











Alle Apparate 
Radiolux, Radiostat u. die 3Radiofor 


lichen Elektroden gelielert. 


ÄlT führt keine Hochspannung, 
ige Strahlung vermieden wird. 





werden auch mit zah 





Das Kıhel 
wodurch 








Diese Spiralı 
a 
erh die Lchemehmer dor 
Elektroden um di 2bie 
Oiche, var cl enume 











Verhillizung bad 









Alle unsre Konstraktionen sin erdschlußfri D. R. P. nnd daher geiahrins. 





Neu? 
ollerelekfrode 


EDEN 





Sehr angenehme, sanfte und doch durchdringende 
Wirkung 7 Wird für violelte und au 
für Neonstrahlung geliefert, 








Glas-Rollerelektrode in 
elegantem Etui 
Bestel'Nr. ME. 25, 


Dieselbe für Noonstrahlung 
BestellNr. Neon It. Er 25 





Verlangen Sie kostenlose Zusennng ler sche wichtigen Druckschrift vom 





Gm Be De Kira de Fri Ede Arne m 


Hochfrequenzupparaten.“ 














Alle unsere Konstruktionen sind erlscklußfrei D. RP. um daber gefahrlos 





NEONSTRAHLUNG 


m 





EHEN 





Igemeinen wenden ik verfimuser Luft peliller Kiekıraden 
verwendet. "Für besomdere Zwerke it er verteililt, Nem-Gas ak 
Hille wu benutzen. 

Nenn ist einen der sogenannten Killsine (Elslss inasforn. ale 
das Ges mic keinen anderen ürper <heische Verbindungen ehuzurcheu 
imstante int) und ia der Late in ganz zerlagen Mensen“ pualten 
(90. Luft enthalten nur 15 ee diverse baucı 

Var den übrigen Gasen zeichnet ca sch aus durch sein: zroße 
Yablaknilakiukt.d; K 5 mertaen: seien gertben Brakriger Un, 
des in einer Olawrühee ringeanhlanene Gas san Teuchten zu bringen, 
Fr erstrahlt dann in Seusig zoten Lich 

Die chen erscihuten, Kispischaltsu machen das Neomtas zur 
Verwendung als Külhup der Hochlrequen, Kektroden außerordentlich 


























einge Verwandtschaft, ie es vu anderen Henunnten 
hat, wird Bericht, Maß die aut Neontias gefüllen Hochfre 
auens lektreden die mir Tafı qfülhter an Lehensdaner weit 
Ühertreiten, fa dhemische Änderungen in der Klrkrode nicht 
stnkinden Könyen, 











Die grofie Ionisukumfühiskeie des Gases und. die durch 
'zute Teiihipkent für dem elckerischen Stan {er dr 
1 db Neon Klcktuoden auch. hei 8r0ß 
weichere Eoriadngen lirlern, ala die Jafterfullen. 
3 Das feurig rege Lieht, das, wie allein anerkannt yird, ent 
ünedungehindnd wirki, HE. die New Elcktrnden such Te di 
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'nit der Schuwmarke 
Ianerbäld. DieseZeithe 

Mae Isnen Leyen 
rächate Betrinbeicherbei 





Ausführliche wehwiache Drükshriften Kosten 





300 20x38 cm 24.- RM. 








